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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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CERTIFIF I

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA
Nr.1254 din 30.08.2025
1. Beneficiar: 8C ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Contract nr, 1234/DLCM/28.05.2025
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: forgj
2.2. Data recoltarii; 26.06.2025 ; ora: 12:00
2.3. Buletin de prelevare:nr.114 / 26.06.2025
2.4, Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5, Loc de prelevare: Retea Strejnicu — UM — Fabrica Hidroizolatii
2.6. Data receptiei: 26.06.2025 , ora: 14:00
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 0,51 recipient sticid
2.8, Perioada de analiza: 26.06.2025 - 29.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN iSO 5667 — 3:2018;
SR IS0 56687-5:2017; SR EN I1SO 19458:2007;SR EN 1SO 5867-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

N Unltatea il Metoda de Vajorl maxim
crt. 1::3:;;?;? de conce:;a?e obfinute anal!zé:;ift;::.?:{;e L Ord:g:::;a‘;{‘
masura 2023
1 Nr.colonii la UFC/ 13 SR EN IBO Fara modificari
2290 mi 6222:2004 anormale
2 Nr.colenii la UFC/ 15 SR EN ISO Fara modificari
37°GC ml 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
3 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 20
coliforme 180 ml SR EN |80 8308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN [S0 9308-
4 Escherichia 100 ml 0 1/2015/ 20
coli SR EN |SO 8308-
1/A1:2017
5 Enterococi UFC/ 0 SR ENISO 20
100 ml 7899-2:2002
6 Closiridium Nr./100 0 SR EN IS0
perfringens ml 14188:2017 -

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe réspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 114 din 26.06.2025
Z. Note
2.1, Rezultatele Tncercarii se referd exclusiv la proba receptionati.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scriss a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nti emite opinii si interpretari,
Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Denisa Mierlita

Aprobat,
Coordonator Laborator
Biol Alexandra Savu

R.A. 1254/30.06.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia l/revizia3/28.06.2023
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| LrRes LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338519

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 466 din 27.06.2025

1. Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TGV

2.2. Data recoltarii: 26.06.2025;

2.3. Buletin de prelevare: nr. 114/26.06.2025

2.4 Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de preievare: Retea Strejnic— UM-Fabrica Hidroizolatii

2.6. Data receptiei: 26.06,2025;

2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1 L (1,0 L recipient PP )

2.8. Pericada de analiza: 26.06.2025-27.06.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023; SR EN ISO 5667 — 3:2018:

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN I1SO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr ) Unitatea de Valori de. Metoda de Valori_maxim j
: Indicatori analizati masura concentratie analiza/document admise in
erl ' obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormaie
anormale
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m1 Farg SR ENISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 0.44 SR EN ISO =4
: 7027:2016
5 pH la 20°C unit.pH 2 50 SR EN ISO 265:<95
A - 10523:2012
6 Canductivitate pSicm 1213 SR EN 2500
27888 1997
- z 20,50
7 | Clor rezidual liber mgll p— SR ENISO 0,10-05
: 7393-2:2018
8 Amoniu mg/l . SREN 0,50
<@ 7150-1:2001
9 Nitrit] mg/l SR EN 0,50
<LOQ 26777: 2002/
C81:2006
10 Nitrati malt 234 SR EN 50
- ) 7890-3:2000
11 Cloruri mg/l 198 6 SR80 250
’ 9257:2001
12 Duritate totala gr.germ. 20.20 SR SO
) 6059:2008 =5
13 Aluminiu wgll SR ISO 200
j 10566:2001

112 R.A.nr. 466 din 27.06.2025 cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

Licenta ANRSC clasa 2 nr, 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.1092 din 06.06.2025
1. Beneficiar; SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Contract nr. 1234/DLCM/28.05.2025
2. Date privind identificarea probei "IrT) SERV APA CANAL SALUBRIZARE |
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila j IRGSORU VECHI SB.L. )
2.2. Data recoltarii: 30.05.2025 ; ora: 10:00 | preasene  JOFE
2.3. Buletin de prelevare:nr. 94 / 30.05.2025 [ deplRE
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian L A Dbz)_r.‘.;r.-,. O é Ziu J)ﬂ
25 Loc de prelevare: Strejnicu — Retea — Parc Industrial ANDAYA !
2.6. Data receptiei: 30.05.2025 , ora: 14:00
2.7. Cantitatea de prob# receptionata: 0 5L recipient sticla
2.8. Perioada de analiza: 30.05.2025 - 02.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN 1SO 5667 — 3:2018;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN 1SO 19458:2007,SR EN I1SO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr. Indicatori Unitatea Valori de _Metoda de Valori maxim
crt. analizati maieura concentratie obfinute analtzé:gg:r:xnn;; i e Ord:g:::f: .;?2023
1 Nr.colonii la UFC/ 15 SR EN [SO Fara modificari
22°C ml 6222:2004 anormale
2 Nr.colonii la UFC/ 10 SR EN ISO Fara modificari
37°C ml 6222:2004 anarmale
SR EN iSO 9308-
3 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 mi SR EN ISO 8308~
1/A1:2017
UFC/ SR EN IS0 9308-
4 Escherichia 100 ml 0 1/2016/ 0
coli SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
5 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100 ml 78989-2:2002
6 Clostridium Nr./100 0 SR ENISO
perfringens ml 14189:2017 0

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 94 din 30.05.2025
2. Note

2 1. Rezultatele incercarii se referd exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Simona Stefanescu

Aprobat,
Coordonator Laborator
Biol.Alexandra Savu

R.A. 1092 / 06.067 cod;FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023
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s0seaua Paltinuluj Nr. 139, Tel./Fax: 0244/338019
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatij Bucuresti nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control I
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RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 375 din 03.06.2025

1. Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECH| SRL
2. Date privind identificarea probe;

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-PARC INDUSTRIAL STREJNIC
2.2, Data recoltarii: 30.05.2025

2.3. Buletin de prelevare: nr. 182/30.05.2025

2.4, Recoltat de: Hogea Laurentiy Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Retea - Parc Industrial — S.C. ANDAVA
2.6. Data receptiei: 30.05.2025

2.7. Cantitatea de proba receptionats: 1 | (1.0 L recipient PP)
2.8. Perioada de analizs: 30.05.2025 -03.06.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023; SR EN ISO 3667 - 3:2018;
SREN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

Unitatea de Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizd/document
e de referint

Valori maxim
admise in
Qrdonanta 7/2023

Fara SR EN Fara modificar;
moedificari 1622:2007 anormale
anormale

Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale

Fara modificari
anormale

Fara SR EN ISO
modificari 7887:2012
SR EN ISQ
" | e | 2]

Clor rezidual liber

SRENISO
7393-2:2018
_SREN
7150-1:2001

SREN 0,50
26777: 2002/
C91:2006 |
SR EN 50
7890-3:2000
SRISO
9297:2001

112 RA. pr, 375 din 03.08.2025 cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023




HIDRO PRAHOVA

| FERn LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
LS TP s0seaua Paltinulyi Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
masura concentratie analizd/document admise in
obtinute e de referints Ordonanta 7/2023

6333:1997

LOQ-limita de cuantificare;
LOQ amoniy- 0,053 mg/l;
LOQ azotiti- 0,015 mg/l.

4. Mentiuni speciale
4.1 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul
Hidro Prahova S A — Hogea Laurentiy Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Procesuiuyi
verbal de prelevare nr. 182 din 02.06.2025.
5. Note
9.1 Rezuitatele incercarij se referd exclusiv la proba receptionata
5.2 Raportul de Incercare Se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd g Laboratoruluj
Calitatea Apei Campina.
5.3 Tnregistrarea »<LOQ’ reprezints faptul ca valoarea determinats este mai mica decat limita
de cuantificare declarati a metodej
5.4 Laboratorul nu emite Opinii si interpretari.

Aprob
Sef Labor.
Ing. chim. G

Elaborat,
Respons
Laborant:

Sférsit document

2|2 RA.nr. 375 din 03.06.2025 cod: FHPH-10-187-L ¢ editia 1/revizia 2/28 na sp0n
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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CERTIFIED ‘
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Licenta ANRSC clasa 2 nr, 5915/2022

Laborator inregistrat fa Ministerul Sanatatii Bucuresti nr, 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA
Nr.1249 din 30.06.2025
1. Beneficiar; SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECH| SRL
Contract nr. 1234/DLCM/28,05,2025
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probet: foraj
2.2. Data recoltdril: 26.06.2025 ; ora: 10:45
2.3. Buletin de prelevare:nr.114 / 26.06.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare; Retea Stancesti — nr.51
2.8. Data receptiei: 26.06.2025 , ora: 14:00
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 0,5L recipient sticla
2.8. Perioada de analiza: 26.08, 2025 - 26.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN ISO 5667 ~ 3:2018:
SR SO 5667-5:2017, SR EN I1SO 19458:2007;SR EN (SO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

[
Nr. indicatori Unitatea Valorl de Wisteida o6 Valediei
crt. analizafi madsal.lra concentratie obfinute ana]lzé::fc;cr:;‘nt'l;nte g Ord:::;:f: .;?2023
1 Nr.colonii la UFC/ 59 SR EN IS0 Fara modificari
22°C mi 8222:2004 anormale
2 Nr.colonii la UFC/ 18 SR ENISO Fara modificari
37°C juall 5222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
3 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 20
coliforme 100 ml SR EN ISD 9308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN ISO 8308-
4 Escherichia 100 ml 0 112015/ 20
coli SR EN ISO 9308-
1/A1.2017
5 Enterococi UEC/ 0 SR EN IS0 20
| - 100 m! 7898-2:2002 |
| 8 Clostridium N#./100 0 SRENISO
| perfringens ml 14188:2017 -

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea sl transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Procesulul verbal de prelevare nr. 114 din 26.06.2025
2. Note
24.
22

Rezultatele Tncercérii se referd exclusiv |a proba receptionata.
Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scris§ a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler,
2.3. Laboraterul nd emite opinii si interpretari,
Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Denisa Mierlit

Aprobat,
Coordonator Laborator
Biol.Alexandra Savu

R.A. 1249 /30,06.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023




% HIDRO PRAHOVA

| 2o

2L

_f09

W
G

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
$0seaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024

pentru monitorizare de control

1.

Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
2. Date privind identificarea probei

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 461 din 27.06.2025

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod; ZAA-STAN
2.2. Data recoltarii; 26.06.2025;
2.3. Buletin de prelevare: nr. 114/26.06.2025

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Stancesti — Retea — Nr. 51

2.6. Data receptiei: 26.06.2025
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1 L (1,0 L recipient PP )

2.8. Perioada de analizd: 26.06.2025 -27.06.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023: SR EN ISO 5667 — 3:2018;

SR EN ISO 56687-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:
Nr, . . - Unitatea de Valori de Metoda de Vaiori maxim
htd Indicatori analizati masura concentratie anahz.’a!docymente admise in
obtinute de referintd Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
= anormale
2 Gust TFEN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m- Fara SR EN ISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale -
4 Turbiditate UNT 260 SR EN ISO <4
i 7027:2016
B pH la 20 °C unit.pH 775 SR EN [SO 2B85;595
i 10523:2012
6 Conductivitate pSicm 205 SR EN 2500
27888 :1997
; = 0,50
7 | Clor rezidual liber mg/! SR EN IS0 =
0,15 7393-2:2018 AR
8 Amoniu mag/l - SREN 0,50
i 7150-1:2001
9 Nitriti mg/l SR EN 0.50
<LOQ 26777: 2002/
C91:2006
10 Nitrat] mgll wE SR EN 50 |
- | 7880-3:2000
11 Cloruri maf/l SR ISO 250
465 9297:2001
12 Duritate totala gr.germ. 12 40 SR ISO
! 6059:2008 25
13 Aluminiu pgfl SR ISO 200
i 105€6:2001
1]2 RA. nr. 461din 27.06.2025 cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023
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o T s LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
e Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919
N Unitatea de | Valori de Metoda de Valori maxim
crrt' _ Indicatorl analizati masura concentratie analizd/documente admise Tn
! obtinute de referintd Ordonanta 7/2023
|14 Indice de mgO2/i — SR EN ISO 5,0
| __permanganat : 8467:2001
15 |' SR ISO 200
Fier ug/l 115 6332:1996/
I C91:2006
186 | Sulfati ’ mgl/l STAS 250
| | 3069.1987
| 17 Mangan ug/! | . SR 180 50
! . 6333:1897

LOQ-limita de cuantificare;
LOQ amoniu- 0,053 myg/l;
LOQ azotiti- 0,015 mg/l.

4. Mentiuni speciale

4.1 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul
Hidro Prahova S.A. - Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestiuia, conform Procesului

verbal de prelevare nr. 114 din 26.06.2025.

5. Note

5.1 Rezultatele Tncercarii se refera exclusiv la proba receptionata
5.2 Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului

Calitatea Apei Campina.

5.3 Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai mica decat limita

de cuantificare declarata a metodei.
5.4 Laboratorul nu emite opinit si interpretari.

Elahorat,
Responsab
Laborant: |

Apr
Sef Lab
Ing. chim.

. Sfarsit document

2|2 R.A. nr. 481din 27.06.2025

cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023




LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.1098 din 06.06.2025
1. Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Contract nr. 1234/DL.CM/28.05.2025
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila
2.2. Data recoltarii; 30.05.2025 ; ora: 12:00
2.3. Buletin de prelevare:nr. 94 / 30.05.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Stancesti — Retea — Nr.51
2.6. Data receptiei: 30.05.2025 , ora: 14:00
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 0,5L recipient sticld
2.8. Perioada de analiza: 30.05.2025 - 02.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN I1SO 5667 — 3:2018;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN I1SO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr. indlcgtori Ung:taa Valgrida anallz?a'zt::l.:ar::nta de V:l::ﬂ:;: ;Ilm
crt. analizati P 2 concentratie obtinute referinti Ordonanta 7/2023
1 Nr.colonii la UFC/ 1 SR EN ISO Fara modificari
22°¢ ml 6222:2004 anormale
2 Nr.colonii la UFC/ 15 SR EN ISO Fara modificari
37°c mi ] 6222:2004 anormale
SR EN SO 9308-
3 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 ml SR EN 1SO 9308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN IS0 9308-
4 Escherichia 100 mi | 0 1/2015/ 0
coli SR EN ISO 9308-
1/A1:2017
5 Enterococi UFC/ 0 SR ENISO 0
100 ml 7899-2:2002
6 Clostridium Nr./100 0 SR EN 1SO
perfringens mi 14189:2017 0
1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul.probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 84 din 30.05.2025
2. Note
2.1. Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorului
Calitatea Apei-Oppler.
2.3, Laboratorul nu emite opinii si interpretari,
Elaborat,

Aprobat,
Coordonator Laborator
Biol.Alexandra Savu

Responsabil analiza
Laborant Simona Stefanescu

R.A. 1098 / 06.06.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia l/revizia3/28.06.20623
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LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
S0seaua Paltinuiui Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control

1

3. Date privind rezultatele obtinute:

Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-
2. Date privind identificarea probei

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 381 din 03.06.2025

2.1, Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-STAN
2.2. Data recoltarii: 30.05.2025;
2.3. Buletin de prelevare: nr. 182/30.05.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Stancesti — Retea — Nr. 51

2.6. Data receptiei: 30.05.2025

2.7. Cantitatea de probé receptionatd: 1L (1,0 L recipient PP )
2.8. Perioada de analiza: 30.05.2025 -03.06.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN IS

Nr. ] ) Unitatea ds Valori ds_ !\'Ietoda de Valori maxim
et Indicatori analizati masura concentrafie analizd/documente admise in
obtinute de referintd Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
' modificari 1622:2007 anormale
anormale . —
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m-! Fara SR ENISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale o
4 Turbiditate UNT 117 SR EN ISO <4
3 7027:2016
5 pH la20°C unit.pH 770 SR EN ISO =68,5;595
' 10523:2012
6 Conductivitate uSicm 801 SR EN 2500
27888 :1997
. " = 0,50
7 | Clor rezidual liber mgfl SR ENISO =
0,14 7393-2:2018 0.90-0.5
8 Amoniu mg/l . SREN 0,50
-y . S 7150-1:2001
g INHriti mg/l SR EN 0,50
0,017 28777 2002/
C81:2006
10 Nitrati mg/! 1920 SR EN 50
= ! 7890-3:2000
11 Cloruri mg/l SR ISO 250
AT 9297:2001
12 Duritate totala gr.germ. 12 48 SRISO
' 6059:2008 25
13 Aluminiu pg/l SR ISO 200
| | 10566:2001

112 R.A.nr, 381 din 03.06.2025

cod: FHPH-10-187-LC

editia 1/revizia 3/28.06.2023
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LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

I
Nr Unitatea de Valori de | Metoda de Valeri maxim
A Indicatori analizati masura concentratie analizé/documente admise in
3 obtinute de referintd Ordonanta 7/2023
14 Indice de mgQO2/| 0.64 SR EN SO 50
permanganat : 8467:2001
15 SR ISO 200
Fier pg/l 89 6332:1996/
C91:2006
16 Sulfati mg/l STAS 250
2410 3069:1987
17 Mangan pgfl i SR ISO 50
6333:1997

LOQ-limita de cuantificare;
LOQ amoniu- 0,053 mgll;
LOQ azotiti- 0,015 mg/l.

4. Mentiuni speciale
4.1 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul
Hidro Prahova S.A. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Procesului
verbal de prelevare nr. 182 din 02.06.2025.
5. Note
5.1 Rézultatele incercarii se referad exclusiv la proba receptionata
5.2 Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului
Calitatea Apei Campina.
5.3 Inregistrarea ,<LOQ" reprezintd faptul ca valoarea determinata este mai mica decat limita
de cuantificare declaratd a metodei.
5.4 Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elabor
Respo
Labora

Sfarsit document

2|2 R.A.nr. 381 din 03.06.2025 cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16
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Licenta ANRSC cilasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat ia Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03,2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA
Nr.1245 din 30.06.2025
1. Beneficiar; SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Contract nr. 1234/DLCM/28.05.2025
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: foraj
2.2, Data recoltarii; 26.06.2025 ; ora: 09:45
2.3. Buletin de prelevare:nr.114 / 26.06.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea Strejnicu — Scoala
2.6, Data receptiei: 26.06.2025 , ora: 14:00
2.7. Cantitatea de proba receptionatd: 0,5L recipient sticld
2.8. Pericada de analiz&: 26.06.2025 - 28.06.2025
2.9 Metoda de prefevare: SR EN SO 5667 — 1:2023; SR EN SO 5667 — 3:2018;
SR IS0 5667-5:2017; SR EN 1SO 19458:2007;8R EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obfinute:

e Indicatori Unitatea Valod de ) Metoda de Valorli maxim
crt. anaiiztao;l mad;l . concentratie obtinute ana“za:gg‘;f:;‘;“te da o m:ma;.:;uz 1
1 Nr.celenii la UFC/ 12 SR EN IS0 Fara modificari
22°6 mi 65222:2004 anormale
2 Nr.colonii la UFC/ ) SR ENISO Fara madificari
37 m! 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
3 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 20
coliforme 100 ml SR EN 80 9308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN IS0 9308-
4 Escherichia 100 mi 0 1/2015/ 20
coli SR EN ISQO 8308-
1/A1.2017
B Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 20
100 ml 7889-2:2002
B Clostridium Nr./100 0 SR EN ISO
| perfringens mi 14189:2017 -

-

Mentiuni speciale
1.1. Prelevares, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe rispunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 114 din 26.06.2026
2. Note
24
25

Rezultatels Incercarii se referd exclusiv |a praba receplionata.
Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisé a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorulfiu emite opinii si interpretari.
Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant Denisa Mierlita

Aprobat,
Coordonator Laborator
Biol.Alexandra Savu

R.A. 1245 /730.06.2025 cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023




i CE FRTIC I i

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024 ]
pentru monitorizare de control

o 8

2. Date privind identificarea probei

3. Date privind rezultatele obtinute:

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 457 din 27.06.2025

Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TGV
2.2. Data recoltarii: 26.06.2025;
2.3. Buletin de prelevare: nr. 114/26.06.2025

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Retea Strejnic— Scoala
2.6. Data receptiei: 26.06.2025;
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1 L (1,0 L recipient PP )
2.8. Perioada de analiza: 26.06.2025-27.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023: SR EN 1SO 5667 — 3:2018;

SR EN ISO 5667-56:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

NE ' ) s Unitatea de Valori de l\_J'Ietoda de Valori mafim
Indicatori analizati masura concentratie analizé/document admise in
B ) obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
' maodificari 1622:2007 ancrmale
anormale
2 Gust TEN Fara SR EN Fara modificari
maodificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m-1 Fara SR EN ISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 038 SR EN ISO 4
! 7027:2016
5 pH la 20 °C unit.pH 7 44 SR EN ISO 265:<95
! 10523:2012
6 Conductivitate HSiem 880 SREN 2500
27888 1997
; . 20,50
7 | Clor rezidual liber mg/| SR EN ISO N
0.21 7393-2:2018 10-06
8 Amoniu mg/t ~ SREN 0,50
=LOG 7150-1:2001
9 Nitriti mg/l SR EN 0.50
<LOQ 26777: 2002/
[ C91:2006
| 10 Nitrati mg/i His SR EN 50
i ' 7890-3:2000 ]
11 Cloruri mg/l SR IS0 250
e 9297:2001
12 Duritate totala gr.germ. 16.77 SR ISO
- 6059:2008 =5
13 Aluminiu ug/l 56 SR IS0 200
L 10566:2001

112 R.A. nr. 457 din 27.06.2025

cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023




IDRO PRAHOVA

| e LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
] ST _ Soseaua Paitinului Nr. 19, Tel /Fax: 0244/338919
[ N Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
r:(‘ Indicatori analizati masura | concentratie analiza/document admise in
‘ 8l obtinute e de referintd Ordonanta 7/2023 J
= e |
14 Indice de mgO2/| - SR EN ISO 5,0 )
permanganat & J 8467:2001 [
15 Fier pa/l SR SO 200
| 16 6332:1996/ |
_| C91:2006 |
16 Sulfati mg/l STAS 250 j
‘ | | 8287 | 3069:1987
[ 17 ] Mangan pg/l | ] | SR IsO 50
' | , | 63331997 |

LOQ-limita de cuantificare;
LOQ amoniu- 0,053 mgl/l:
LOQ azotiti- 0,015 mg/l.

2i2

Mentiuni speciale .

4.1 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul
Hidro Prahova S.A. — Hogea Laurentiu Ciprian pe radspunderea acestuia, conform Procesului
verbal de prelevare nr. 114 din 26.06.2025.

Note

5.1 Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata

5.2 Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului

Calitatea Apei Campina.

5.3 Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinata este mai mics decat limita
de cuantificare declarata a metode;.

5.4 Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

Elabor
Respa
Labora

Sef
Ing. c

mpina
Serban

Sférsit document

R.A. nr. 457 din 27.06.2025 cod: FHPH-10-187-L.C editia 1/revizia 3/28.06.2023




LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppler Nr.16

CERTIFIELD

’LRQ{ ~

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.1094 din 06.06.2025
1. Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Contract nr, 1234/DLCM/28.05.2025
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila
2.2, Data recoltarii: 30.05.2025 ; ora: 10:40
2.3. Buletin de prelevare:nr. 94 / 30,05.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Strejnicu — Retea — Scoala
2.8. Data receptiei: 30.05.2025 , ora: 14:00
2.7. Cantitatea de probd receptionata: 0,5L recipient sticla
2.8. Perioada de analiza: 30.05.2025 - 02.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN 1SO 6667 — 1:2023; SR EN SO 5667 - 3:2018;
SR ISO 5667-5:2017: SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr. indicatori Unitatea Valiid ds Metoda de Va!nri‘maxim
crt. analizatl mac::::ra concantratle obtinute analizé:g;aat;:lr:?;nte de or dgﬁﬂts:;?zozs
1 Nr.colonii la UFC/ 32 SR EN ISO Fara modificari
22°C ml 6222:2004 anormale
2 Nr.colonii la UFC/ 15 SR EN ISO Fara modificari
37°C mi 6222:2004 anormale
SR EN IS0 9308-
3 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 mi SR EN IS0 9308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN IS0 9308-
4 Escherichia 100 ml 0 1/2015/ 0
coli SR EN 1SO 9308-
1/A1:2017
B Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100 mi 7899-2:2002
<] Clostridium Nr./100 0 SR EN ISO
perfringens ml 14189:2017 0

1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe réspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 94 din 30.05.2025
2. Note

2 1. Rezultatele Incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
2.2, Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Labaratorului
Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
Elaborat, Aprobat,
Responsabil analiza Coordonator Laborator

Laborant W Biol.Alexandra Savu

R.A. 1094 / 06,06.2025 cod:FHPH-10-187-1.0 editia 1/revizia3/28.06.2023
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P ISR LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Bowitoaeni e die Soseaua Paitinului Nr. 19, Tel, /Fax: 0244/338819
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control
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| o

HIDRO PRAHOVA

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 377 din 03.06.2025

1. Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TGV

2.2. Data recoltérii: 30.05.2025;

2.3. Buletin de prelevare: nr. 182/30.05.2025

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Retea Strejnic— Scoala

2.6. Data receptiei: 30.05.2025;

2.7, Cantitatea de proba receptionata: 1 L (1,0 L recipient PP )

2.8. Perioada de analiza: 30.05.2025-03.06.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023; SR EN IS0 5667 — 3:2018;

SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-1 4:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr ) Unitatea de Valori da_ h_ﬂeloda de Valori maxim
& ﬂ: Indicatori analizati masura concentratie anal:zi!docyment admise Tn
obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
T Miros TON Fara SR EN Fara modificari
medificari 1622:2007 anormale
anormale
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m Fara SREN ISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 0.24 SR EN ISO <4
! 7027:2016
5 pH la20°C unit.pH 749 SR EN ISO 265;<95
' 10523:2012
6 Conduclivitate uSfcm 920 SR EN 2500
27888 :1997
- 20,50
7 | Clor rezidual liber mg/| SR EN ISO =
0.39 7393-2:2018 BIR-0,5
8 Amoniu mg/l SREN 0,50
0.062 |- 7150.1:2001
9 Nitrii mg/| SR EN 0,50
<LCQ 26777: 2002/
C91:2006
10 Nitrati mg/t 24 4 SR EN 50
' 7890-3:2000
11 Cloruri mg/| = SR ISO 250
- Biks 9297:2001 N
12 Duritate totala gr.germ. 17 28 SR ISO
' 6059:2008 =25
13 Aluminiu pg/l 71 SR ISO 200
10566:2001 o,

112 R.A. nr, 377 din 03.06.2025 cad: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023
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LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

Nr Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
. Indicatori analizati masura concentratie analiza/document admise in
o obtinute e de referintd Ordonanta 7/2023
14 Indice de [ mg02/ 0.32 SR EN1SO 5,0
permanganat 1 8467:2001
15 Fier pg/l SR ISO 200
19 6332:1996/
C91:2006
16 Sulfati mg/l STAS 250
sz 3069:1987
17 Mangan pg/l . SR ISO 50
6333:1997 )

LOQ-limita de cuantificare;

LOQ amoniu- 0,053 mg/l;

LOQ azotiti- 0,015 mg/l.

4. Mentiuni speciale

5. Note

5.1 Rezultatele incercarii s
5.2 Raportul de Incercare
Calitatea Apei Campina.

5.3 Tnregistrarea ,<L0Q" reprezints fap

de cuantificare declarati a metodei.

Elaborat,
Responsa
Laborant;

2|2 R.A nr. 377 din 03.06.2025

5.4 Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

4.1 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de
Hidro Prahova S.A. — Hogea Laurentiu
verbal de prelevare nr. 182 din 02.06.2

e referd exclusiv la proba receptionat3
se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului

Sférsit document

cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023

=

catre prelevator din cadrul
Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Procesului
025.

tul ca valoarea determinat3 este mai mica decat limita
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER
Str.Oppier Nr.16
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CERTIFIED
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Licenta ANRSC clasa 2 nr, 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru
monitorizare de confrol

1.

RAPORT DE ANALIZA APA
Nr.1247 din 30.06.2025
Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Contract nr, 1234/DLCM/28.05.2025

2. Date privind identificarea probei

2.1, Tipul si codul probei: foraj

2.2. Data recoltarii: 26.06.2025 : ora: 10:10

2.3. Buletin de prelevare:nr.114 / 26.06.2025

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Retea Targsorul Vechi — Depozit Materiala Constructii

2.6, Data receptiei: 26.06.2025 , ora: 14:00

2.7. Cantitatea de proba receptionata; 0,5L recipient sticla

2.8, Perioada de analiz&; 26.06.2025 - 29.06.2025

2.9 Metada de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1:2023; SR EN 1SQ 5667 — 3:2018:
SR IS0 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007,SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezuliatele obtinute;

Nr. Indicatori Unitatea Valorl de Metoda de Va!nri‘maxtrn
crt. analizati madsira concentratie obtinute analizi’tfr:;cr::;;l; v or d:::::f:;?mza
1 Nr.colonii la UFC/ a3 SR ENISO Fara modificari
P2°E mi 6222:2004 anormale
2 Nr.colonii ia UFC/ 15 SR EN ISO Fara maodificar!
37°C ml 6222:2004 anormale
SR EN ISO 9308~
3 Bacterii UFC/ 0 12015/ 20
coliforme 100 mi SR EN |50 9308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN 180 9308-
4 Escherichia 100 m! 0 1/2015/ 20
coli SR EN 180 9308-
1/A1:2017
5 Enterococi UFC/ 0 SR ENISC 20
100 m| 7898-2:2002
5 Clostridium Nr./100 0 SR EN SO
perfringens mi 14188:2017 =

y

2

Responsabil analiza
Laborant Denisa Mierlita

R.A, 1247 /30.06.2025

.1

Mentiuni speciale
Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator din

cadrul Hidro Prahova SA. - Hogsa Laurentiu Ciprlan pe r8spunderea acastuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr. 114 din 26.06.2025

. Note

2.1,

Rezultatele incercari se referd exclusiv la proba receptionats.
Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scris# a Laboratorului
Calitatea Apel Oppler.

2.3. Laboraterut nu emite opinii si interpretéri.
Elaborat,

z22

Aprobat,
Coordonator Laborator
Biol Alexandra Savu

cod:FHPH-10-187-L0O cditia 1/revizia3/28.06.2023
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140, ® HIDRO PRAHOVA

'—Rﬁ”‘ LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
D Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

Laborator inregistrat ia Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 459 din 27.06.2025

1. Beneficiar; SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI| SRL
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TARG

2.2. Data recoltarii; 26.06.2025

2.3, Buletin de prelevare: nr. 114/26.06.2025

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: Retea TARGSORU VECHI — Depozit Materiale Constructii

2.6. Data receptiei: 26.06.2025

2.7. Cantitatea de proba receptionatd: 1 L (1,0 L recipient PP )

2.8. Perioada de analizd: 26.06.2025 -27.06.2025

2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023; SR EN 1SO 5667 — 3:2018;

SR EN ISQ 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obtinute:

NF. ‘ ] o Unitatea de I Valori de‘ Me}oda de Va!ori'rnaxim
o Indicatori analizati masura | concentratie araliza/document admise in
: obtinute e de referinta Ordonanta 7/2023
i Miros TON Fara SR EN Fara modificari
maodificari 1622:2007 anormaie
anormale
2 Gust TEN Fara SR EN Fara modificari
maodificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m-! Fara SRENISO Fara maodificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 0.93 SR EN ISO <4
) 7027.2016
5 pH la20°C unit.pH 770 SR EN ISC 265:295
: 10523:2012
6 Conductivitate uSfiem | 695 SR EN 2500
| 27888 :1997
[ 20,50
7 | Clor rezidual liber myg/l SR EN ISO x
0.16 7393-2:2018 St
8 Amoniu mg/l . SREN 0,50
<100 7150-1:2001
9 Nitriti mg/! SR EN
<LOQ 26777: 2002/ 0,50
o B _ C91:2006
10 Nitrati mg/| 1.90 SR EN 50
- ) 7890-3:2000
11 Cloruri mgfi SR IS0 250
See 9297:2001
12 Duritate totala gr.germ. 1216 SR ISO
) 6059:2008 =5
13 Aluminiu pg/! SR ISO 200
) 10566:2001

112 R.A. nr. 459 din 27.06.2025 cod; FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.06.2023
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LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Soseaua Paltinului Nr. 18, Tel./Fax: 0244/338919

N ‘ Unitatea de Valori de Metoda de Valori maxim
m;‘ _ Indicatori analizati masura concentratie analiza/document admise in
¥ | obtinute e de referinta Ordonanta 7/12023
' 14‘]‘ Indice de mgO2/| - SR EN SO 5,0
| permanganat ) 8467:2001
15 | Fier pg/l SR ISO 200
200 6332:1996/
l C91:2006
16 | Sulfati mg/| STAS 250
| 16 3069:1987
17 Mangan pafl SR 18O 50
6333:1997 -

LOQ-limita de cuantificare;

LOQ amoniu- 0,053 mg/i;
LOQ azotiti- 0,015 mgl/l.

4. Mentiuni speciale

.

41 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul
Hidre Prahova S.A. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Procesului
verbal de prelevare nr. 114 din 26.06.2025.

5. Note

5.1 Rezultatele Tncercérii se refera exclusiv la proba receptionata

5.2 Raportul de Tncercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului

Calitatea Apei Campina.

5.3 Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinata este mai mica decét limita
de cuantificare declaratad a metodei.

5.4 Laboraterul nu emite opinii si interpretari.

Elaborat,
Responsa
Laborant: |

2|2 RA nr. 459 din 27.06.2025

Apr
Sef La
Ing. chim

Sfarsit document
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LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA CPPLER
Str.Oppler Nr.16

= :

| CERTIFIEDR |
i

'1

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru

monitorizare de control \

1

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.1095 din 06.06.2025

Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
Contract nr, 1234/DLCM/28.05.2025 S
2. Date privind identificarea probei

ArA CANAL 5A ARE |

) SERV A CANAL 5
ITRGSORU VECHI S.B.1

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila —
2.2. Data recoltérii; 30.05.2025 ; ora: 11:00 Hr

/090

13

2.3. Buletin de prelevare:nr. 94 .’.30.(.)5:2025 | & Mﬁ[.me:a__ﬁé
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian =
2.5. Loc de prelevare: Targsoru Vechi — Retea - Scoala
2.6. Data receptiei: 30.05.2025 , ora: 14:00
2.7. Cantitatea de proba receptionata: 0,5L recipient sticla
2.8. Perioada de analiza: 30.05.2025 - 02.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN SO 5667 — 1:2023; SR EN SO 5667 — 3:2018,;
SR ISO 5667-5:2017: SR EN SO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:

| 99).!

Nr. indicatori Unitatea Valori de Metoda de ValgHnaim
crt. analizati ma‘if:-' v concantratie obtinute anaiizé::gcr:.lnr?; nte de Grd:g:::ts: .;?2023
1 Nr.colonii la UFC/ 2 SR ENISO Fara modificari
22°C ml 6222:2004 anormale
2 Nr.colonii la UFC/ 12 SR EN ISO Fara modificari
37°c ml 6222:2004 anormale
SR EN ISO 8308-
3 Bacterii UFC/ 0 1/2015/ 0
coliforme 100 mi SR EN SO 9308-
1/A1:2017
UFC/ SR EN 1SO 9308-
4 Escherichia 100 ml 0 1/2015/ 0
coli SR EN ISO 9308-
1/A1.2017
5 Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0
100 mi 7899-2:2002
6 Clostridium | Nr./100 0 SR ENISO
perfringens | mil el 14189:2017 0
1. Mentiuni speciale
1.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe réspunderea acestuia, conform
Procesului verbal de prelevare nr, 94 din 30.05.2025
2. Note
2.1. Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
2.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler.
2.3. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
Elaborat, Aprobat,
Responsabil analiza Coordonator Laborator
Laborant Biol. Alexandra Savu

R.A. 1095 /06.06.2025
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| H20 SERV APA CANAL SALUBRIZARE

| TIRGSURY VECHI SR
| INTRARE N }{09}’

oyt Aol LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024
pentru monitorizare de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 377 din 03.06.2025

1. Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TARG
2.2. Data recoltdrii; 30.05.2025
2.3. Buletin de prelevare: nr. 182/30.05.2025
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Retea TARGSORU VECHI — Scoald
2.6. Data receptiei: 30.05.2025
2.7. Cantitatea de proba receptionatd: 1 L (1,0 L recipient PP )
2.8. Perioada de analiza: 30.05.2025 -03.06.2025
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2023; SR EN I1SO 5667 - 3:2018;
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obtinute:
Nr ‘ ' o Unitatea de Valori de Metoda de Valori‘mafim
3 Indicatori analizati masura concentratie analiza/document admise in
ore obtinute e de referintd Ordonanta 7/2023
1 Miros TON Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
ancrmale
2 Gust TFN Fara SR EN Fara modificari
modificari 1622:2007 anormale
anormale
3 Culoare m-? Fara SR EN ISO Fara modificari
modificari 7887:2012 anormale
anormale
4 Turbiditate UNT 321 SR ENISO <4
: 7027:2016
5 pH la20°C unit.pH 764 SRENISO 26,5:<95
' 105623:2012
6 Conductivitate uSicm 750 SREN 2500
27888 :1897
' 20,50
7 | Clor rezidual liber mg/l — SR ENISO
) 0,15 7393-2:2018 e
8 Amoniu mg/l . SREN 0,50
stod 7150-1:2001
9 Nitriti ma/l SR EN
0,032 26777 2002/ 0,50
C91:2006
10 Nitrati ma/l 290 SR EN 50
- i 7890-3:2000
11 Cloruri mg/l SR ISO 250
SR 9297:2001
12 Duritate totala gr.germ. 1362 SR ISO
e ' 6059:2008 25
13 Aluminiu pg/l | SR ISO 200
10566:2001

112 R.A. nr. 377 din 03.08.2025 cod: FHPH-10-187-LC editia 1/revizia 3/28.08.2023




HIDED RAHOVA

R LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Soseaua Paltinului Nr. 19, Tel./Fax: 0244/338919
N ) ) Unitatea de Valori de_ afle"toda de Valori _maflm
5 Indicatori analizati masura concentratie analizd/document admise In
ciL ' obtinute & de referinta Ordonanta 7/2023
14 Indice de | mgO2/| 0.32 SRENISO 5,0
| | permanganat | ' 8467:2001
15 Fier ugll SRISO 200
65 6332:1996/
C91:2006
16 Sulfati mg/| 37 42 STAS 250
: 3069:1987
17 Mangan ug/l 1 SR IS0 50
6333:1997

LOQ-limita de cuantificare;
LOQ amoniu- 0,053 mg/l;
LOQ azofiti- 0,015 mg/l.

4, Mentiuni speciale

4.1 Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din cadrul
Hidro Prahova S.A. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Procesului

verbal de prelevare nr. 182 din 02.06.2025.

5. Note

5.1 Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata
5.2 Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului

Calitatea Apei Campina.

5.3 Tnregistrarea ,<LOQ” reprezinta faptul ca valoarea determinata este mai mica decéat limita

de cuantificare declarata a metodei.
5.4 Laboratorul nu emite opinii si interpretari,

Elaborat,
Respons
Laborant:

2|2 R.A. nr. 377 din 03.06.2025
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